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1. OBJETIVO

O CromoCen Candida é um meio de cultura para identificacdo
de Candida albicans, Candida tropicalis e Candida krusei em
amostras clinicas. Possui acdo inibidora para as bactérias e
pode ser utilizado como meio de isolamento seletivo para
outras espécies de leveduras e para fungos filamentosos. As
peptonas sdo fonte de nutrientes, enquanto os componentes
cromogénicos libertam compostos de vérias variadas
dependendo da degradacdo de enzimas especificas. O
cloranfenicol inibe uma grande maioria de bactérias gram
positivas e negativas.

2. COMPOSICAO

Chromopeptona 10,0g/L
Glicose 20,0g/L
Mix Cromogénico 2,0g/L
Cloranfenicol 0,5g/L
Agar 15,0g/L
pHa25°C5,9+0,2

3. INFORMACOES GERAIS

ara fins de transporte, o produto pode permanecer em
mperatura ambiente por até 72h. No laboratério o meio de
Itura deve ser armazenado entre 2 e 8 °C. Nessas condicoes
eio de cultura se mantém estavel até a data de vencimento
essa no rdtulo, desde que isento de contaminacdo de
uer natureza.

iderando a composi¢do dos meios de cultura, ¢é
ndado evitar a incidéncia direta de luz (natural ou
) e evitar grandes variacdes de temperatura até a
0 do mesmo.

ando a composicdo dos meios de cultura, variagdes
atura podem favorecer a formacdo de condensado,
0 acimulo de agua (que ndo tem influéncia no
0 do produto, desde que o mesmo nio esteja
Hu %presente diminuicdo da espessura).

cultura é destinado apenas para diagndstico in
4 ser utilizado somente por profissionais

E DE QUALIDADE

Resultados

Crescimento bom,;
Coldnias verdes claras
a médio sem halo.
Crescimento bom,;
Colodnias azuis podendo
apresentar halo ou nio.

Crescimento bom;
Coldnias rosa com halo.

INIBIDO

olor e translicido a ligeiramente opalescente.
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5. AMOSTRA

Amostras clinicas.

6. PROCEDIMENTO

- Separar as placas a serem utilizadas e aguardar que as
mesmas atinjam a temperatura ambiente;

- Fazer o in6culo de acordo com compéndios oficiais ou
procedimentos internos do laboratdrio;

- Incubar as placas por periodo de tempo exigido pela
técnica adotada sempre respeitando as exigéncias de cada
microrganismo;

- Realizar leitura.

7. RESULTADOS
Realizar a leitura de acordo com compéndios oficiais ou
procedimentos internos do laboratdrio.

8. DESCARTE DE RESIDUOS
O descarte de material biol6gico devera ser realizado com base
na legislacdo vigente.

9. GARANTIA DA QUALIDADE

A BioCen do Brasil Ltda. garante os seus produtos, desde que
os mesmos sejam utilizados por profissionais capacitados, que
deverdo seguir as respectivas instrucdes de uso e/ou
compéndios oficiais. A BioCen do Brasil ndo se responsabiliza
no caso de os produtos serem utilizados para finalidades
diferentes das aprovadas pela BioCen do Brasil.

A BioCen do Brasil ressalta que todos os diagndsticos clinicos
devem ser analisados em conjunto com evidéncias clinicas e
ndo apenas com os resultados laboratoriais.
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