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1. OBJETIVO

O Agar Enterococcosel com vancomicina € um meio de cultura
seletivo e diferencial utilizado no isolamento, quantificacio e
identificacdo presuntiva de enterococos resistentes a
vancomician. Enterococus e estreptococos do grupo D
hidrolisam a esculina formando esculetina e dextrose,
consequentemente a esculetina reage com o citrato de amdnio
férrico formando um complexo marrom escuro a preto. O
oxgall inibe as gram positivas e a azida as gram negativas. A
vancomicina ¢é utilizada para detectar a resisténcia a
vancomicina

2. COMPOSICAO

Hidrolisado pancredtico de caseina 17,0g/L
Hidrolisado péptico de tecido animal 3,0g/L
Extrato de levedura 5,0mg/L
Cloreto de sédio 5,0ml/L
Citrato de sédio 1,0g/L

Azida de sddio 0,25g/L
Oxgall 10,0g/L
Esculina 1,0g/L
Citrato férrico amoniacal 0,5g/L
\Vancomicina 0,008g/L

gar 13,5g/L
a25°C7,1+£0,2

FORMACOES GERAIS
fins de transporte, o produto pode permanecer em
atura ambiente por até 72h. No laboratério o meio de
deve ser armazenado entre 2 e 8 °C. Nessas condi¢oes
e cultura se mantém estavel até a data de vencimento
no rétulo, desde que isento de contaminagdo de
1atureza.
do a composicio dos meios de cultura, é
do evitar a incidéncia direta de luz (natural ou
- evitar grandes variacdes de temperatura até a
esmo.
composicao dos meios de cultura, variacdes
podem favorecer a formacdo de condensado,
imulo de agua (que ndo tem influéncia no
produto, desde que o mesmo ndo esteja
esente diminuicdo da espessura).
tura é destinado apenas para diagndstico in
ser utilizado somente por profissionais

E DE QUALIDADE

Resultados

Crescimento bom,;
Coldnias escuras.

INIBIDO

a soOlido, marrom com tracos azulados e
eiramente opalescente.

ento@biocendobrasil.com.br

AGAR ENTEROCOCCOSEL COM
VANCOMICINA

Placas de Petri de: 90x15mm (20 a 22ml) / Bipartida (10 a 12ml) / Tripartida (7 a 8 ml).
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5. AMOSTRA

Material clinico.

6. PROCEDIMENTO

- Separar as placas a serem utilizadas e aguardar que as
mesmas atinjam a temperatura ambiente;

- Fazer o in6culo de acordo com compéndios oficiais ou
procedimentos internos do laboratdrio;

- Incubar as placas por periodo de tempo exigido pela
técnica adotada sempre respeitando as exigéncias de cada
microrganismo;

- Realizar leitura.

7. RESULTADOS
Realizar a leitura de acordo com compéndios oficiais ou
procedimentos internos do laboratdrio.

8. DESCARTE DE RESIDUOS
O descarte de material biol6gico devera ser realizado com base
na legislacdo vigente.

9. GARANTIA DA QUALIDADE

A BioCen do Brasil Ltda. garante os seus produtos, desde que
os mesmos sejam utilizados por profissionais capacitados, que
deverdo seguir as respectivas instrucdes de uso e/ou
compéndios oficiais. A BioCen do Brasil ndo se responsabiliza
no caso de os produtos serem utilizados para finalidades
diferentes das aprovadas pela BioCen do Brasil.

A BioCen do Brasil ressalta que todos os diagndsticos clinicos
devem ser analisados em conjunto com evidéncias clinicas e
ndo apenas com os resultados laboratoriais.
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